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“聯合” 瑞立復模組式翻修骨柄 

“United” Resolve Modular Revision Hip Stem 

衛部醫器製字第 008330 號 

 

※使用前請務必詳閱本使用說明書並遵照指示使用。 

※注意: 本產品只能由醫師或依據醫生處方銷售 

 
產品說明 

“聯合”瑞立復模組式翻修骨柄適用於嚴重近端股骨缺損情況的首次置

換或翻修人工全髖或半髖關節手術，在翻修手術中，適用於患者先前手

術失敗或是骨缺損嚴重，需要進一步翻修的情形。“聯合” 瑞立復模組

式翻修骨柄為模組化設計，包含瑞立復近端組件、近端螺絲、瑞立復遠

端股骨柄、瑞立復遠端固定骨螺絲。所有組件皆具備適用不同解剖構造

需求的尺寸。由於模組化設計應用，近端組件及遠端股骨柄尺寸可分開

選擇各自適合的尺寸，使假體與骨髓腔達到最佳適配。 

 

瑞立復近端組件 

瑞立復近端組件由 Ti6Al4V 製成，整體為圓椎型設計，表面使用氫氧基

磷灰石/鈦電漿噴塗或是鈦電漿噴塗，有高偏心距及標準偏心距兩種偏心

距選擇。另外也有無孔型的選擇。所有瑞立復近端組件皆可搭配近端螺

絲使用，由頂部鎖上近端螺絲，與瑞立復遠端股骨柄結合。 

 

瑞立復遠端股骨柄 

瑞立復遠端股骨柄使莫氏錐度(Morse taper)鎖設計和瑞立復近端組件連

接。瑞立復遠端股骨柄包含瑞立復遠端股骨柄，圓錐型、瑞立復遠端股

骨柄，開槽型、瑞立復遠端股骨柄，開槽有孔型以及瑞立復遠端股骨

柄，遠端固定型，四種設計以供選擇。瑞立復遠端股骨柄，開槽型、瑞

立復遠端股骨柄，開槽有孔型以及瑞立復遠端股骨柄，遠端固定型表面

使用氫氧基磷灰石/鈦電漿噴塗或是鈦電漿噴塗。開槽有孔型以及瑞立復

遠端股骨柄，遠端固定型可以透過鎖上螺絲增加額外遠端固定並避免股

骨柄下沉。 

 

「“聯合”瑞立復模組式翻修骨柄」可與本公司已上市金屬股小球(衛署

醫器製字第 000587號、衛部醫器製字第 005712號)或陶瓷股小球(衛部醫

器製字第 004236號、衛署醫器製字第 003331號)搭配，Forte 陶瓷股小

球除外。在全髖人工關節置換時，「“聯合”瑞立復模組式翻修骨柄」可

與「“聯合”優磨二代全髖臼植入物」(衛署醫器製字第 003977號)搭配

使用。在半髖人工關節置換時，「“聯合”優康人工髖關節股骨柄」可與 

「“聯合”雙極半髖人工髖關節」(衛署醫器製字第 003187號)配合使

用。 

 

材料 

鈦合金  (原材料： 

ASTM F136

與 ISO 5832-

3) 

1.瑞立復近端組件, 無孔型 

2.瑞立復近端組件, 高偏心距, 無孔型 

3.瑞立復近端組件, 鈦噴塗, 無孔型 

4.瑞立復近端組件, 鈦噴塗, 高偏心距, 無孔

型 

5.瑞立復近端組件 

6.瑞立復近端組件, 高偏心距 

7.瑞立復近端組件, 鈦噴塗 

8.瑞立復近端組件, 鈦噴塗, 高偏心距 

9.近端螺絲 

10.瑞立復遠端股骨柄, 開槽型, 

11.瑞立復遠端股骨柄, 開槽有孔型 

12.瑞立復遠端股骨柄, 遠端固定型 

13.瑞立復遠端股骨柄, 鈦噴塗, 開槽型  

14.瑞立復遠端股骨柄, 鈦噴塗 開槽有孔型 

15.瑞立復遠端股骨柄, 鈦噴塗, 遠端固定型 

16.瑞立復遠端股骨柄, 圓錐型 

17.瑞立復遠端固定骨螺絲 

氫氧基磷

灰石 

ASTM F1185 氫氧基磷灰石粉末，用於氫氧基磷灰石/鈦電

漿噴塗 

鈦金屬粉

末 

ASTM F1580 鈦金屬粉末，用於氫氧基磷灰石/鈦電漿噴塗 

 

適應症 

本產品適用於具有下述髖關節症狀之骨頭成熟病患進行首次置換或再置

換全髖或半髖關節手術: 

1.骨關節炎和缺血性壞死。  

2.類風濕關節炎（不包含 OSTEOLOCK HA Acetabular Cup）。 

3.功能性畸形矯正。 

4.在其他治療或裝置失效情況下的翻修手術。 

5.用於治療其他技術難以處理的股骨近端（牽連到股骨頭）不連、股骨頸

骨折和轉子骨折。 

Resolve模組化翻修髖關節植入物組件是一次性植入物，僅供非骨水泥使

用。 

 

禁忌症 

1. 開刀部位或周圍已有感染或具有潛伏感染源時。 

2. 任何可能導致植入物不穩定、固定失敗或者術後護理併發症等難以承

受的風險之精神疾病或神經肌肉病症。 

3. 骨質由於疾病，感染或先前植入而受損，無法對植入物提供充分的支

撐和/或固定作用。 

4. 骨骼發育不全。 

5. 肥胖。過重或肥胖的病患會使植入物負荷增大，進而導致固定失敗或

植入物本身失效。 

6. 對本產品任何成分具過敏症或曾罹患過敏症之病人。 

7. 發燒或白血球增多症。 

8. 任何藥物或手術過程可能阻礙植入人工髖關節的好處，例如腫瘤或先

天性畸形、手術區域的局部骨折、其他疾病所引發不明的沈澱率提

升、白血球數量(WBC)升高或明顯的白血球分類計數左移現象。 

9. 懷孕。 

10. 急性關節疾病、骨質吸收、軟骨病或骨質疏鬆。骨質疏鬆是一個相對

性的禁忌症，因為這種情況會限制了可達到的矯正角度、機械性固定

的效果、亦或植骨之質量。 

11. 無法達到足夠的關節活動度或股小球穩定性、以及(或)股小球和髖關

節的接合無法平滑到位並得到支持的髖臼病理狀況。 

可能的副作用 

1. 髖關節置換植入物的預期使用壽命很難估計，但肯定是有限度的。這

些植入物是用人工材料製造的，將其植入患者體內，以期恢復患者的

活動能力或減少疼痛。然而，由於這些植入物受到諸多生物學、力學

和物理化學因素的影響，而對這些影響又無法作體內評定，因此不能

期望這些植入物能無限承受正常健康骨骼的活動程度和負荷。 

2. 可能會發生外周神經疾病、神經損傷、循環受損和異位骨化之形成。 

3. 感染，包含急性的術後傷口感染及後來發生的深處傷口敗血症。 

4. 曾經有報導，在關節置換手術後發生了金屬過敏反應。 

5. 任何關節置換手術都可能引起嚴重的併發症。這些併發症包括，但不

限於：生殖泌尿疾病、胃腸疾病、血栓等血管疾病、栓塞等支氣管肺

疾病、心肌梗塞或死亡。 

6. 患者活動不當、外傷或其他生物力學原因都可引起植入物脫位。 

7. 可能會出現植入物鬆動的情形。植入物的早期鬆動可能是由於初始固

定不當、潛伏性感染、植入物過早承載或外傷導致。植入物的晚期鬆

動可能是由於外傷、感染、包括骨質溶解在內的生物學併發症或者力

學問題而引起，並有可能進而導致骨侵蝕和/或疼痛。 

8. 精神狀態改變。 

9. 由於植入物下面骨骼對組件的支撐不充份或者劣質的組件固定所導致

的折斷或彎曲。 

10. 極少數情況下，植入物會發生疲勞破裂，較易發生於體重過重，活動

度高的病患，或因對側關節的不穩定導致體重不均勻的分佈在重建側

的關節上。 
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11. 如果發生不良作用，患部關節可能需要重新手術或進行翻修術、關節

固定術，格德爾斯通（Girdlestone）切除術或截肢。 

12. 使用任何植入裝置都有可能對骨水泥、金屬和/或陶瓷的微粒物質發

生異體反應，並在植入物周圍出現無症狀的局部漸進性骨吸收（骨質

溶解）。這些微粒是在植入物之間以及植入物與骨骼之間的反應過程

中產生的，主要原因是粘附、摩擦和疲勞等磨損作用。其次，也可能

由於第三個物質磨損而產生。骨質溶解會導致進一步的併發症，包括

植入物鬆動。此時需要取出並更換植入物。 

13. 在正常使用期間或長期使用後，金屬和聚乙烯假體上可能會脫落出一

些極小的顆粒。雖然大部分碎屑會留在相應的關節中(即包在滑膜中)

或被周圍傷痕組織補獲，但是微小顆粒也可能向整個身體擴散(轉

移)。有時顆粒積累於淋巴結或身體其他部位，雖然沒有因這些顆粒

而造成嚴重併發症的報導，但是文獻中有關於這些顆粒在身體內轉移

和/或積累的記錄。由於對這些植入物植入患者的追蹤時間不夠充

分，且這些植入物目前正被用於更年輕的病患，並因此在體內存留更

長的時間，因此，如果這些顆粒會造成任何長期不良後果的話，那麼

這些不良後果現在尚不清楚。從理論上分析，這些長期不良作用可包

括: 

－癌症: 目前尚無任何科學證據顯示金屬或聚乙烯碎屑與癌症有關。

但不能排除這種可能性。 

－淋巴結病以及其他組織或器官中的積累: 曾有幾例關於脫落顆粒積

累於淋巴結(近端和遠端淋巴結)的報導。雖然尚無因這些顆粒積累

而導致併發症的報導，但應該瞭解這些顆粒的存在，以輔助病情診

斷，避免與癌症或其他可疑病變發生混淆。 

－全身性疾病: 有些推測認為，脫落顆粒的轉移有可能與尚未確定的

全身性不良反應有關。也許將來某些時候某些長期不良反應在未來

能得到證實，但是由於目前能夠推測這些顆粒轉移與全身性疾病有

關的科學證據極少，所以目前可以相信，使用這些植入物的獲益明

顯大於學理上的長期不良作用的潛在危險性。 

14. 手術中的植入物敲擊置入可能造成股骨或髖臼骨折或穿孔，術後之股

骨或髖臼骨折通常是由於創傷、骨缺損或嚴重的骨質疏鬆有關。 

15. 粗隆部之不癒合，常常和術後持重過早或以粗隆部進入方式進行手術

時，對粗隆部之固定不當所導致。 

16. 由於股骨頸的選擇不當，導致髖臼或股骨植入物的鬆弛進而引起的脫

位、半脫位、活動角度減少、或股骨的長度變長或變短。 

 

警告 

1. 依照規定，本產品的處理及使用均應由合格且曾受專業訓練的醫師進

行之，且對於人工髖關節置換手術應熟悉與具相當經驗，此外醫師對

手術的各方面和植入物的侷限性需有透徹的瞭解。 

2. 術前與手術中的程式，包括手術技巧知識、良好的復位、適當選擇和

置放植入物，是醫師成功使用本產品的重要考量因素。 

3. 在手術前或手術後，醫師應該要提供病患關於本產品的相關資訊，例

如本產品的功效及手術可能發生的危險，術後可能併發症，以及檢查

與本產品一起使用的其他產品材質之相容性。 

4. 對於本公司控制外的因素，非本公司之責任；包含在本產品運送至醫

護場所後所做的任何修改，以及手術前、手術中和手術後任何因使用

不當所造成的結果。若執刀醫師沒有依據本說明書操作、不適當治療

方式、或對適應症不正確的評估，需對產生的副作用或併發症負責。

禁止使用已使用過的植入物。 

5. 對於任何本產品未能符合規格的情形，請立即通知供應商，並詳述所

發生的問題。可能時請退回產品給供應商。 

6. 在無菌包裝上出現瑕疵的產品應退回給供應商，並退回給供應商。不

可重新滅菌。 

7. 只有自原始包裝取出，未使用過的植入物才可以使用。即使植入物外

觀看似完好，絕對禁止重覆使用。重覆使用該植入物會導致交叉感染

的風險和不可預測的健康威脅。  

8. 丟棄任何有損壞或處理不當之植入物。 

9. 對植入物的外形做修整或彎折可能會降低疲勞強度並導致後續的植入

物失效。 

10. 當手持任何骨科儀器時應注意避免割破手術手套。 

11. 除一般通用器械外,本產品僅能與聯合骨科器材公司提供的器械搭配

使用，並僅能與聯合骨科器材公司提供的可搭配植入物元件結合。聯

合骨科器材公司對任何上述混合組件植入人體的功效不承擔責任。 

12. 承載面在組裝前需保持乾燥，並且無任何碎屑。 

13. 在組裝時，加工鎖合表面必須保持乾燥與潔淨以確保組合與結合的安

全性。 

14. 植入物會因據烈運動或與軟組織撞擊而導致脫位或半脫位。 

15. 不要讓拋光的承載表面和機械加工的錐拔表面接觸堅硬或摩擦性表

面，因為任何形式的刮擦都會損壞這些表面，從而嚴重影響結構的完

整性。 

16. 如股骨球頭被組裝不當，可能發生頸長差異、組件鬆脫、脫位。 

17. 術中的股骨柄植入可能造成近端股骨的破裂，運用預防性的環劄線將

可增進避免股骨的破裂、裂縫的增長與移位。 

18. 使用前務必核對股骨柄和陶瓷股小球的錐度是否一致。 

19. 陶瓷股小球需輕放組裝於骨柄之軸頭，並使之對齊。接著，使用塑膠

槌或具塑膠墊之股小球擊入器以適度的敲擊力量將陶瓷股小球與軸頭

敲緊為止。 

 

注意事項 

手術前 

1. 應選擇符合適應症所描述之病患使用。 

2. 如上禁忌症中所描述，須特別注意病人之特殊狀況。 

3. 應具備足夠多的尺寸之植入物供手術之需，包括較大和較小的尺寸，

特殊之尺寸也建議備置。 

4. 對植入物之材質會產生過敏或其它反應者(雖很少發生)，仍應考慮術

前篩檢。 

5. 手術之前，醫師應詳讀手術有關之操作手冊。 

6. 在臨床使用之前，醫師對手術的各個方面和植入物的局限性須有透徹

的瞭解，並將假體的局限性告知病患。 

7. 對植入物必須妥善小心地保管和運送。植入物表面受割傷、彎曲或刮

傷都會明顯地降低植入物的力量、抗疲勞強度或影響其磨擦特性。這

些會轉而引起植入物內部的無法以肉眼看見之應力的改變，進而導致

植入物之斷裂。植入物和工具勿儲存於含鹽之空氣中。 

8. 檢查包裝上的滅菌指示劑顏色。 

9. 需核對植入物和其外包裝上的標籤，確保一致，尤其是尺寸。 

10. 在臨床使用之前，醫生應告知患者人工髖關節不可能完全達到正常關

節的需求。接受髖關節置換之病人需被建議：「植入物有限的壽命取

決於病患自身的體重以及活動的程度｣，此外，病患亦需被教導如何

管控自身的體重以及日常活動強度，病患需避免任何競技體育運動，

如撞擊性的或猛烈的涉及關節的活動方式，因可導致過大應力的產

生。如果患者的職業或活動涉及大量的步行、跑步、抬舉重物或肌肉

緊張，這樣的過度用力會引起植入物固定失效或植入物本身失效，甚

至兩者均失效。此外，患者體重過重而骨性強度較弱或活動需求較高

亦可增加陶瓷內襯破裂的風險。瞬時的過度負荷如外傷、意外等或應

力過大均可能導致陶瓷內襯碎裂，有時內襯碎裂會發生於事件後的較

長一段時間後。此外，並應告知病患術後可能產生的副作用。 

11. 備有投影比對片，可用於協助在手術前預測組件尺寸和型態。 

手術中 

1. 本公司手術步驟操作手冊提供更詳細的手術步驟操作訊息。 

2. 嚴謹遵從手術操作說明書。 

3. 適當的選擇、擺放與固定植入物是影響植入物使用壽命非常重要的因

素。在所有植入的情況下，這些組件的耐用性受到眾多生物學，生物

力學及其他外在因素影響，因而限制了其使用壽命。必須嚴格遵守此
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產品的適應症，禁忌症，注意事項和警告說明的規定，才能充分延長

產品的使用壽命。 

4. 操作任何邊緣尖利的外科器材時均需小心，切勿割破外科手術手套。 

5. 當接觸金屬或磨料時，必須小心保護組件避免毀損、刻痕或凹痕。 

6. 工具或植入物的斷裂、滑動或錯誤使用，會導致病患或手術人員的傷

害。 

7. 將手術傷口縫合之前，須注意手術區是否有殘留的骨碎片，異位骨、

骨刺、遺留的碎骨可能導致脫位，或引起病人的痛苦或限制了活動。 

8. 應使用所建議的試件組件來決定植入物的大小、試件復位和評估活動

度，從而保持實際植入物的完整性和無菌包裝狀態。 

－植入內襯前，塑膠製試驗組件應先置於髖臼外帽，並與骨柄組裝。

確認後請小心將塑膠內襯移除。 

－應使用預設尺寸之股骨球頭試件測試關節的活動度與穩定度。確認

後請小心將股骨球頭試件移除。 

－測試時，不應發生因植入物或軟組織的碰撞而導致的關節半脫位或

脫臼。 

9. 組裝時，加工鎖合介面必須清潔且乾燥，以確保正確擺放與組合的安

全性。 

10. 對於先天性脫位之髖關節，須注意預防坐骨神經麻痺，也須注意其股

骨腔通常都又小又直且可能需要特別小而直的股骨植入物。若非特殊

情形，儘可能使用一般大小之植入物。如有髖臼發展尚不完全而較淺

的患者，所再造髖臼必須注意到解剖型態及生物力學的位置。 

11. 在組裝時，加工推拔表面必須保持乾燥與潔淨以確保組合與結合的安

全性。 

12. 對那些風濕性關節炎之病人,尤其是依賴類固醇者,其骨質可能非常疏

鬆,須非常注意避免穿透髖臼壁、股骨或大粗隆部。 

13. 不應使用骨水泥固定或將骨水泥作為填補塊之用，因可能造成植入物

鬆脫。 

14. 若是再次手術,則需較精湛的手術技術,倘若置換物放置不當,這樣,會導

致術後不穩定及過量之血液流失,簡言之,手術時間太長,血液流失,肺栓

塞機會增加,及傷口血腫都是在再次手術中容易發生的。通常的錯誤

包括,開刀的位置不恰當,不理想的暴露出股骨或固定的方法,多餘增生

骨的切除不夠。 

15. 再次手術時,留在原位的置換物必須詳細地檢查是否有鬆脫的現象,並

檢查骨水泥的狀況等,必要時須將原有的置換物換掉。 

 

手術後 

1. 醫師在病人術後給病人的術後照顧及指示病人應注意之事項是非常重

要的。應提供病患詳細的使用指導並告知使用本產品的限制。術後負

重必須是漸進的，且因人而異。 

2. 術後必須提醒病人，不要在無人幫助或無輔助器材情況下單獨做髖關

節的大幅度活動，尤其是如廁時或須較大活動程度時。 

3. 術後移動病人須小心，當移動病人時，須注意支撐患部，並避免施壓

力於其上。 

4. 術後治療須注意恢復髖關節附近肌肉的力量及逐漸地增加活動力。 

5. 術後須定期地做 X光檢查，如術後立即照的 X光情形做詳細的比

較，以檢查出植入物是否有位置改變、鬆脫、彎曲、斷裂、骨水泥流

失或骨質流失的情況。若有這些情況發生，須密切注意病人，是否情

況會一直惡化，或考慮提前進行再次手術之好處。 

6. 應考慮對病人使用抗生素以預防細菌感染。 

包裝和標籤 

1. 只有包裝與標籤完整之植入物才能被醫院與醫師接受。 

2. 損壞的包裝或產品不應使用，而應送還給本公司。 

滅菌 

1. 本產品使用滅菌包裝，以確保產品隨時可適用於手術中。本密封包裝

可保護產品，並使其在正常儲存及運送的情況下皆處於滅菌狀態。 

2. 本產品已經最低劑量 25KGy鈷六十伽瑪射線(-ray)照射滅菌處理，可

藉由包裝上滅菌指示顏色標籤確認滅菌狀態。有關滅菌方式，請參閱

包裝標籤。 

3. 本產品運輸過程中直到使用前皆必須置於原始密封滅菌包裝內，並維

持無菌狀態。 

4. 使用前，請確認滅菌保存期限與包裝狀況的完整性。若超過滅菌保存

期限或包裝有任何破損現象，必須將這些產品視為非無菌產品。使用

推薦的試驗組件，可避免實際植入物使用前打開無菌包裝狀態。 

5. 應避免植入物受到汙染，如受汙染則應丟棄此植入物。 

6. 如不慎打開包裝，而本產品尚未使用，請勿重新滅菌，請將其送回本

公司。 

7. 若外部無菌屏障破損或於手術期間打開外部無菌屏障，但在手術中未

使用該植入物並移出無菌區域，則不應使用該植入物。 

儲存條件 

所有植入物必須置於原始包裝，儲存於清潔、溫濕度適宜的環境中，並

避免陽光與極端溫度。 

 

磁振(MR)環境安全性訊息 

本公司並無評估“聯合” 瑞立復模組式翻修骨柄在磁振環境中的安全性及

相容性。本產品未於磁振環境中進行溫升、位移、假影測試，其在磁振

環境中的安全性是未知的。照影掃描植入本品的患者可能會導致受傷。 

諮詢服務 

欲知更多訊息，請聯繫： 

醫療器材商名稱:聯合骨科器材股份有限公司。 

醫療器材商地址:(備註:本項不核定於標籤、說明書或包裝，市售品請逕

依所轄衛生局最新核定之內容刊載醫療器材商地址)。 

製造業者名稱: 聯合骨科器材股份有限公司高雄廠。 

製造業者地址:高雄市路竹區路科一路 16號。 

電話：+886-7-695-5850 

傳真：+886-7-695-5055 

聯繫網址: unitedorthopedic.com/contact 
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產品型號與規格 

                                         
 

“聯合”瑞立復近端組件, 無孔型* 

“United” Resolve proximal component, no hole 

“聯合”瑞立復近端組件, 高偏心距, 無孔型* 

“United” Resolve proximal component, high 

offset, no hole 

型  號 
Cat. No. 

直徑

Diameter 

高度 

Body 

height 

偏心距

Offset 

頸幹角 

Neck angle 

型  
號 

Cat. 
No. 

直徑

Diameter 

高度 

Body 

height 

偏心距

Offset 

頸幹角 

Neck 

angle 

1113-1119 19mm 55 mm 40 mm 135° 1113-

3119 
19 mm 55 mm 46 mm 135° 

1113-1219 19 mm 65 mm 40 mm 135° 1113-

3219 
19 mm 65 mm 46 mm 135° 

1113-1319 19 mm 75 mm 40 mm 135° 1113-

3319 
19 mm 75 mm 46 mm 135° 

1113-1419 19 mm 85 mm 40 mm 135° 1113-

3419 
19 mm 85 mm 46 mm 135° 

1113-1519 19 mm 95 mm 40 mm 135° 1113-

3519 
19 mm 95 mm 46 mm 135° 

1113-1221 21 mm 65 mm 42 mm 135° 1113-

3221 
21 mm 65 mm 48 mm 135° 

1113-1321 21 mm 75 mm 42 mm 135° 1113-

3321 
21 mm 75 mm 48 mm 135° 

1113-1421 21 mm 85 mm 42 mm 135° 1113-

3421 
21 mm 85 mm 48 mm 135° 

1113-1521 21 mm 95 mm 42 mm 135° 
1113-

3521 
21 mm 95 mm 48 mm 135° 

1113-1223 23 mm 65 mm 44 mm 135° 1113-

3223 
23 mm 65 mm 50 mm 135° 

1113-1323 23 mm 75 mm 44 mm 135° 
1113-

3323 
23 mm 75 mm 50 mm 135° 

1113-1423 23 mm 85 mm 44 mm 135° 
1113-

3423 
23 mm 85 mm 50 mm 135° 

1113-1523 23 mm 95 mm 44 mm 135° 
1113-

3523 
23 mm 95 mm 50 mm 135° 

1113-1225 25 mm 65 mm 44 mm 135° 
1113-

3225 
25 mm 65 mm 50 mm 135° 

1113-1325 25 mm 75 mm 44 mm 135° 
1113-

3325 
25 mm 75 mm 50 mm 135° 

1113-1425 25 mm 85 mm 44 mm 135° 
1113-

3425 
25 mm 85 mm 50 mm 135° 

1113-1525 25 mm 95 mm 44 mm 135° 
1113-

3525 
25 mm 95 mm 50 mm 135° 

 

以上為與球頭頸長+0 mm 搭配之偏心距。 

*以上型號的噴塗種類皆為 HA/Ti 複合塗層。 
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“聯合”瑞立復近端組件, 鈦噴塗, 無孔型 

“United” Resolve proximal component, Ti plasma spray, no 

hole 

“聯合”瑞立復近端組件, 鈦噴塗, 高偏心距, 無孔型 

Resolve proximal component, Ti plasma spray, high 

offset, no hole 

型  號 
Cat. No. 

直徑

Diameter 

高度 

Body 

height 

偏心距

Offset 

頸幹角 

Neck 

angle 

型  號 

Cat. No. 

直徑

Diameter 

高度 

Body 

height 

偏心距

Offset 

頸幹角 

Neck 

angle 

1113-1019 19 mm 55 mm 40 mm 135° 1113-3019 19 mm 55 mm 46 mm 135° 

1113-1619 19 mm 65 mm 40 mm 135° 1113-3619 19 mm 65 mm 46 mm 135° 

1113-1719 19 mm 75 mm 40 mm 135° 1113-3719 19 mm 75 mm 46 mm 135° 

1113-1819 19 mm 85 mm 40 mm 135° 1113-3819 19 mm 85 mm 46 mm 135° 

1113-1919 19 mm 95 mm 40 mm 135° 1113-3919 19 mm 95 mm 46 mm 135° 

1113-1621 21 mm 65 mm 42 mm 135° 1113-3621 21 mm 65 mm 48 mm 135° 

1113-1721 21 mm 75 mm 42 mm 135° 1113-3721 21 mm 75 mm 48 mm 135° 

1113-1821 21 mm 85 mm 42 mm 135° 1113-3821 21 mm 85 mm 48 mm 135° 

1113-1921 21 mm 95 mm 42 mm 135° 1113-3921 21 mm 95 mm 48 mm 135° 

1113-1623 23 mm 65 mm 44 mm 135° 1113-3623 23 mm 65 mm 50 mm 135° 

1113-1723 23 mm 75 mm 44 mm 135° 1113-3723 23 mm 75 mm 50 mm 135° 

1113-1823 23 mm 85 mm 44 mm 135° 1113-3823 23 mm 85 mm 50 mm 135° 

1113-1923 23 mm 95 mm 44 mm 135° 1113-3923 23 mm 95 mm 50 mm 135° 

1113-1625 25 mm 65 mm 44 mm 135° 1113-3625 25 mm 65 mm 50 mm 135° 

1113-1725 25 mm 75 mm 44 mm 135° 1113-3725 25 mm 75 mm 50 mm 135° 

1113-1825 25 mm 85 mm 44 mm 135° 1113-3825 25 mm 85 mm 50 mm 135° 

1113-1925 25 mm 95 mm 44 mm 135° 1113-3925 25 mm 95 mm 50 mm 135° 

以上為與球頭頸長+0 mm 搭配之偏心距。 
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產品型號與規格 

 

“聯合”瑞立復近端組件* 

“United” Resolve proximal component 

“聯合”瑞立復近端組件, 高偏心距* 

“United” Resolve proximal component, high offset 

型  號 
Cat. No. 

直徑

Diameter 

高度 

Body 

height 

偏心距

Offset 

頸幹角
Neck 

angle 

型  號 

Cat. No. 

直徑

Diameter 

高度 

Body height 

偏心距

Offset 

頸幹角
Neck 

angle 

1112-1119 19mm 55 mm 40 mm 135° 1112-3119 19 mm 55 mm 46 mm 135° 

1112-1219 19 mm 65 mm 40 mm 135° 1112-3219 19 mm 65 mm 46 mm 135° 

1112-1319 19 mm 75 mm 40 mm 135° 1112-3319 19 mm 75 mm 46 mm 135° 

1112-1419 19 mm 85 mm 40 mm 135° 1112-3419 19 mm 85 mm 46 mm 135° 

1112-1519 19 mm 95 mm 40 mm 135° 1112-3519 19 mm 95 mm 46 mm 135° 

1112-1221 21 mm 65 mm 42 mm 135° 1112-3221 21 mm 65 mm 48 mm 135° 

1112-1321 21 mm 75 mm 42 mm 135° 1112-3321 21 mm 75 mm 48 mm 135° 

1112-1421 21 mm 85 mm 42 mm 135° 1112-3421 21 mm 85 mm 48 mm 135° 

1112-1521 21 mm 95 mm 42 mm 135° 1112-3521 21 mm 95 mm 48 mm 135° 

1112-1223 23 mm 65 mm 44 mm 135° 1112-3223 23 mm 65 mm 50 mm 135° 

1112-1323 23 mm 75 mm 44 mm 135° 1112-3323 23 mm 75 mm 50 mm 135° 

1112-1423 23 mm 85 mm 44 mm 135° 1112-3423 23 mm 85 mm 50 mm 135° 

1112-1523 23 mm 95 mm 44 mm 135° 1112-3523 23 mm 95 mm 50 mm 135° 

1112-1225 25 mm 65 mm 44 mm 135° 1112-3225 25 mm 65 mm 50 mm 135° 

1112-1325 25 mm 75 mm 44 mm 135° 1112-3325 25 mm 75 mm 50 mm 135° 

1112-1425 25 mm 85 mm 44 mm 135° 1112-3425 25 mm 85 mm 50 mm 135° 

1112-1525 25 mm 95 mm 44 mm 135° 1112-3525 25 mm 95 mm 50 mm 135° 

以上為與球頭頸長+0 mm 搭配之偏心距。 

*以上型號的噴塗種類皆為 HA/Ti 複合塗層。 
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“聯合”瑞立復近端組件, 鈦噴塗 

“United” Resolve proximal component, Ti plasma 

spray 

“聯合”瑞立復近端組件, 鈦噴塗, 高偏心距 

Resolve proximal component, Ti plasma spray, 

high offset 

型  號 
Cat. No. 

直徑

Diameter 

高度 

Body height 

偏心距

Offset 

頸幹角
Neck 

angle 

型  號 

Cat. No. 

直徑

Diameter 

高度 

Body height 

偏心距

Offset 

頸幹角
Neck 

angle 

1112-1019 19 mm 55 mm 40 mm 135° 1112-3019 19 mm 55 mm 46 mm 135° 

1112-1619 19 mm 65 mm 40 mm 135° 1112-3619 19 mm 65 mm 46 mm 135° 

1112-1719 19 mm 75 mm 40 mm 135° 1112-3719 19 mm 75 mm 46 mm 135° 

1112-1819 19 mm 85 mm 40 mm 135° 1112-3819 19 mm 85 mm 46 mm 135° 

1112-1919 19 mm 95 mm 40 mm 135° 1112-3919 19 mm 95 mm 46 mm 135° 

1112-1621 21 mm 65 mm 42 mm 135° 1112-3621 21 mm 65 mm 48 mm 135° 

1112-1721 21 mm 75 mm 42 mm 135° 1112-3721 21 mm 75 mm 48 mm 135° 

1112-1821 21 mm 85 mm 42 mm 135° 1112-3821 21 mm 85 mm 48 mm 135° 

1112-1921 21 mm 95 mm 42 mm 135° 1112-3921 21 mm 95 mm 48 mm 135° 

1112-1623 23 mm 65 mm 44 mm 135° 1112-3623 23 mm 65 mm 50 mm 135° 

1112-1723 23 mm 75 mm 44 mm 135° 1112-3723 23 mm 75 mm 50 mm 135° 

1112-1823 23 mm 85 mm 44 mm 135° 1112-3823 23 mm 85 mm 50 mm 135° 

1112-1923 23 mm 95 mm 44 mm 135° 1112-3923 23 mm 95 mm 50 mm 135° 

1112-1625 25 mm 65 mm 44 mm 135° 1112-3625 25 mm 65 mm 50 mm 135° 

1112-1725 25 mm 75 mm 44 mm 135° 1112-3725 25 mm 75 mm 50 mm 135° 

1112-1825 25 mm 85 mm 44 mm 135° 1112-3825 25 mm 85 mm 50 mm 135° 

1112-1925 25 mm 95 mm 44 mm 135° 1112-3925 25 mm 95 mm 50 mm 135° 

以上為與球頭頸長+0mm 搭配之偏心距。 
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“聯合”瑞立復遠端股骨柄, 開槽型* 

“United” Resolve distal stem, clothespin 

“聯合”瑞立復遠端股骨柄, 開槽有孔型* 

“United” Resolve distal stem, clothespin with 

hole 
型  號 
Cat. No. 

柄長 

Stem length 

直徑 

Diameter 

型  號 

Cat. No. 

柄長 

Stem length 

直徑 

Diameter 

1112-7012 180mm 12mm 1112-7112 180mm 12mm 

1112-7013 180mm 13 mm 1112-7113 180mm 13 mm 

1112-7014 180mm 14 mm 1112-7114 180mm 14 mm 

1112-7015 180mm 15 mm 1112-7115 180mm 15 mm 

1112-7016 180mm 16 mm 1112-7116 180mm 16 mm 

1112-7017 180mm 17 mm 1112-7117 180mm 17 mm 

1112-7018 180mm 18 mm 1112-7118 180mm 18 mm 

1112-7019 180mm 19 mm 1112-7119 180mm 19 mm 

1112-7020 180mm 20 mm 1112-7120 180mm 20 mm 

1112-7021 180mm 21 mm 1112-7121 180mm 21 mm 

1112-7022 180mm 22 mm 1112-7122 180mm 22 mm 

1112-7023 180mm 23 mm 1112-7123 180mm 23 mm 

1112-7024 180mm 24 mm 1112-7124 180mm 24 mm 

1112-7025 180mm 25 mm 1112-7125 180mm 25 mm 

1112-7026 180mm 26 mm 1112-7126 180mm 26 mm 

*以上型號的噴塗種類皆為 HA/Ti 複合塗層。 

 
  



 

9 

 

 

“聯合”瑞立復遠端股骨柄, 鈦噴塗, 開槽型 

“United” Resolve distal stem, Ti plasma spray, 

clothespin 

“聯合”瑞立復遠端股骨柄，鈦噴塗，開槽有孔型 

“United” Resolve distal stem, Ti plasma spray, 

clothespin with hole 

型  號 
Cat. No. 

柄長 

Stem length 

直徑 

Diameter 

型  號 

Cat. No. 

柄長 

Stem length 

直徑 

Diameter 

1112-7412 180mm 12mm 1112-7512 180mm 12mm 

1112-7413 180mm 13 mm 1112-7513 180mm 13 mm 

1112-7414 180mm 14 mm 1112-7514 180mm 14 mm 

1112-7415 180mm 15 mm 1112-7515 180mm 15 mm 

1112-7416 180mm 16 mm 1112-7516 180mm 16 mm 

1112-7417 180mm 17 mm 1112-7517 180mm 17 mm 

1112-7418 180mm 18 mm 1112-7518 180mm 18 mm 

1112-7419 180mm 19 mm 1112-7519 180mm 19 mm 

1112-7420 180mm 20 mm 1112-7520 180mm 20 mm 

1112-7421 180mm 21 mm 1112-7521 180mm 21 mm 

1112-7422 180mm 22 mm 1112-7522 180mm 22 mm 

1112-7423 180mm 23 mm 1112-7523 180mm 23 mm 

1112-7424 180mm 24 mm 1112-7524 180mm 24 mm 

1112-7425 180mm 25 mm 1112-7525 180mm 25 mm 

1112-7426 180mm 26 mm 1112-7526 180mm 26 mm 
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“聯合”瑞立復遠端股骨柄，鈦噴塗，遠端固定型 

“United” Resolve distal stem, Ti plasma spray, 

interlocking 

“聯合”瑞立復遠端股骨柄，遠端固定型* 

“United” Resolve distal stem, interlocking 

型  號 

Cat. No. 

柄長 

Stem length 

直徑 

Diameter 

型  號 

Cat. No. 

柄長 

Stem length 

直徑 

Diameter 

1112-7615 220mm 15mm 1112-7215 220mm 15mm 

1112-7616 220mm 16 mm 1112-7216 220mm 16 mm 

1112-7617 220mm 17 mm 1112-7217 220mm 17 mm 

1112-7618 220mm 18 mm 1112-7218 220mm 18 mm 

1112-7619 220mm 19 mm 1112-7219 220mm 19 mm 

1112-7620 220mm 20 mm 1112-7220 220mm 20 mm 

1112-7621 220mm 21 mm 1112-7221 220mm 21 mm 

1112-7622 220mm 22 mm 1112-7222 220mm 22 mm 

1112-7623 220mm 23 mm 1112-7223 220mm 23 mm 

1112-7624 220mm 24 mm 1112-7224 220mm 24 mm 

1112-7625 220mm 25 mm 1112-7225 220mm 25 mm 

1112-7626 220mm 26 mm 1112-7226 220mm 26 mm 

1112-7715 300mm 15 mm 1112-7315 300mm 15 mm 

1112-7716 300mm 16 mm 1112-7316 300mm 16 mm 

1112-7717 300mm 17 mm 1112-7317 300mm 17 mm 

1112-7718 300mm 18 mm 1112-7318 300mm 18 mm 

1112-7719 300mm 19 mm 1112-7319 300mm 19 mm 

1112-7720 300mm 20 mm 1112-7320 300mm 20 mm 

1112-7721 300mm 21 mm 1112-7321 300mm 21 mm 

1112-7722 300mm 22 mm 1112-7322 300mm 22 mm 

1112-7723 300mm 23 mm 1112-7323 300mm 23 mm 

1112-7724 300mm 24 mm 1112-7324 300mm 24 mm 

1112-7725 300mm 25 mm 1112-7325 300mm 25 mm 

1112-7726 300mm 26 mm 1112-7326 300mm 26 mm 

*”聯合”瑞立復遠端股骨柄，遠端固定型所有型號的噴塗種類皆為 HA/Ti 複合塗層。 
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“聯合” 瑞立復遠端股骨柄, 圓錐型* 

“United” Resolve distal stem, taper 

型  號 
Cat. No. 

柄長 

Stem length 

直徑 

Diameter 

型  號 

Cat. No. 

柄長 

Stem length 

直徑 

Diameter 

1112-5011 140mm 11mm -- 

1112-5012 140mm 12mm 1112-5112 180mm 12mm 

1112-5013 140mm 13mm 1112-5113 180mm 13mm 

1112-5014 140mm 14mm 1112-5114 180mm 14mm 

1112-5015 140mm 15mm 1112-5115 180mm 15mm 

1112-5016 140mm 16mm 1112-5116 180mm 16mm 

1112-5017 140mm 17mm 1112-5117 180mm 17mm 

1112-5018 140mm 18mm 1112-5118 180mm 18mm 

1112-5019 140mm 19mm 1112-5119 180mm 19mm 

1112-5020 140mm 20mm 1112-5120 180mm 20mm 

1112-5021 140mm 21mm 1112-5121 180mm 21mm 

1112-5022 140mm 22mm 1112-5122 180mm 22mm 

1112-5023 140mm 23mm 1112-5123 180mm 23mm 

1112-5024 140mm 24mm 1112-5124 180mm 24mm 

1112-5025 140mm 25mm 1112-5125 180mm 25mm 

1112-5026 140mm 26mm 1112-5126 180mm 26mm 

1112-5027 140mm 27mm 1112-5127 180mm 27mm 

1112-5028 140mm 28mm 1112-5128 180mm 28mm 

*以上型號皆無塗層。 
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“聯合”瑞立復遠端固定骨螺絲* 

“United”Resolve distal interlocking screw 

型  號 
Cat. No. 

長度 

Length 

直徑 

Diameter 

1912-1025 25mm 5 mm 

1912-1030 30 mm 5 mm 

1912-1035 35 mm 5 mm 

1912-1040 40 mm 5 mm 

1912-1045 45 mm 5 mm 

1912-1050 50 mm 5 mm 

1912-1055 55 mm 5 mm 

1912-1060 60 mm 5 mm 

1912-1065 65 mm 5 mm 

1912-1070 70 mm 5 mm 

1912-1075 75 mm 5 mm 

*以上型號皆無塗層。 


